[bookmark: _GoBack]附件1:
降钙素原（PCT）检测试剂技术参数
*1、适用机型：兰勃生物AFS-1000型干式荧光免疫分析仪。
2、外观：检测卡外观平整，材料粘着牢固，各组份齐全，卡壳固定紧密。
*3、准确度：当检测浓度小于10ng/mL时，检测结果与标定浓度的相对偏差应保持在±20.0%内；当检测浓度为10～100ng/mL时，检测结果与标定浓度的相对偏差应保持在±15.0%内。
4、最低检出限：最低检出限为0.01ng/mL；PCT最低检出限目前稳居行业内最高水平，提高了检测灵敏度，减少了临床漏诊率。
5、线性范围：线性范围为0.1～100ng/mL，线性范围宽。在此线性范围内，试剂盒线性相关系数r≥0.990。
6、精密度
（1）批内差：CV≤15.0%。
（2）批间差CV≤20.0%。
*7、样本类型：适用于全血、血清、血浆、末梢血等样本类型检测。末梢血降钙素原（PCT）检测，极大节约患儿血量，解决临床采血难的问题，减轻医护人员负担。（须提供产品注册证证明）
8、检测方法：量子点免疫荧光层析法；荧光标记物为量子点，灵敏度高，稳定性好，最具有应用前景的新一代生物标记物。一步法操作，结果准确，操作便捷，检测时间3s，15min快速出结果。
9、质控要求：试剂仪器全系统验证，在免疫荧光方法学检验试剂中拥有干粉质控品Levey-Jennings质控。（须提供产品注册证证明）
10、储存运输：试剂盒在4-30℃，铝箔袋密封条件下存放时有效期不少于18个月，无需冷链；铝箔袋拆封后，有效期为1小时。
11、所投试剂须为四川省挂网平台挂网产品。




附件2：

评分细则

	序号
	评分因素
及权重
	分　值
	评分标准
	备注
	说明

	1
	报价35%
（主要评分因素）
	35分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100%
	/
	共同评分因素

	2
	商务、技术、服务要求50%（主要评分因素）
	50分
	技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。
	专家根据标书参数响应表进行打分。
	技术类评分因素

	3
	售后服务10%
	10分
	根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。
	/
	共同评分因素

	4
	节能、环境标志、无线局域网产品2%
	2分
	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。
	提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。
	政策合同类评分因素

	5
	投标文件的规范性3%
	3分
	按照政府采购的要求制作投标文件
	/
	共同评分因素







