[bookmark: _GoBack]心电监护仪PiCCO模块技术要求
数量：2台     预算：8万元
（一）技术参数
1、 C.O心输出量，每分钟内由左心室所泵出的血液总量
2、 CI心输出量指数经过体表面积标准化处理后的心输出量
3、CCO 连续心输出量心排
4、CCI 连续心输出量指数心排
5、GEDV 整体舒张末容积前负荷
6、ITBV 胸内血容积前负荷
7、SV 每搏量容量反应
8、SVRI 全身血管阻力指数后负荷
9、PPV 脉压变异容量反应
10、EVLW 血管外肺水
11、CCO测量范围：≥0.25 L/min~25.0 L/min，分辨率：0.25L/min~9.99 L/min: 0.01 L/min；10.0 L/min~25.0 L/min: 0.1 L/min
12、SV测量范围：≥1ml~250 ml，分辨率：1 ml
★13、可配合现有科室迈瑞系列监护仪使用
★（二）商务要求
1、 质保期≥1年。
2、付款方式：全部产品安装调试完毕验收合格且乙方提供的票据齐全，设备正常使用40天内采购人向乙方支付合同95%的款项，设备正常使用12个月后采购人向乙方支付合同5%的款项。
3、供货期限：①非进口产品在合同签订生效后接医院通知1个月内完成供货；②进口产品在合同签订生效后 2 个月内完成供货。
4、供货要求：提供的产品必须是生产厂家6个月内生产的全新原装正品。




